
Jedním z hlavních benefitů GeneProof PCR Kitů je inovativní One workflow, nebo-li možnost detekce několika 
parametrů v jednom runu díky jednotnému PCR Profilu pro většinu GeneProof PCR kitů (DNA a RNA patogeny).

HBV CalA

HBV CalB

HBV CalC
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5.   Příprava PCR (celkový objem směsi je 40 (HBV) nebo 50 (HCVD, HIVD) μl), pipetujte:

a) A1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl Calibrator A 10^4 IU/μl
b) B1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl Calibrator B 10^3 IU/μl
c) C1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl Calibrator C 10^2 IU/μl
d) D1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl Calibrator D 10^1 IU/μl
e) E1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl Negativní kontrola
f)  F1: 30 μl HBV Master Mix + 10 μl extrahované DNA/RNA

PRINCIP METODY

PRACOVNÍ POSTUP
1. Použijte požadovaný objem vzorku v souladu s manuálem izolace.

2. Rozmrazte Universal Internal Control (fialové víčko) v chladničce (2 – 8 °C) po dobu asi 15 minut. Před použitím rozmražený 
 roztok vortexujte a krátce centrifugujte. Přidejte Universal Internal Control v 10 % elučního objemu izolace ke každému vzorku.

3. Proveďte extrakci vzorků podle příslušného protokolu.

4. Rozmrazte reagencie pro PCR v chladničce (2 – 8 °C) po dobu 15 až 30 min. Před použitím je vortexujte a krátce centrifugujte:

HBV Master Mix (modré víčko)
Calibrator A HBV 10^4 IU/µl (černé víčko)
Calibrator B HBV 10^3 IU/µl (hnědé víčko)
Calibrator C HBV 10^2 IU/µl (bílé víčko)
Calibrator D HBV 10^1 IU/µl (průhledné
víčko)
Negativní kontrola (NFW* - není součástí
balení)

GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR
Kit

HCVD Master Mix (modré víčko)
Calibrator A HCVD 10^5 IU/µl (černé víčko)
Calibrator B HCVD 10^4 IU/µl (hnědé víčko)
Calibrator C HCVD 10^3 IU/µl (bílé víčko)
Calibrator D HCVD 10^2 IU/µl (průhledné
víčko)
Negativní kontrola (NFW* - není součástí
balení)

GeneProof Hepatitis C Virus (HCV)
Diagnostic PCR Kit

Vídeňská 101/119 / Dolní Heršpice / 619 00 Brno / Czech Republic 
+420 543 211 679 PHONE / info@geneproof.com E-MAIL / www.geneproof.com 

GeneProof a.s.   Manufacturer and Global Distribution ALPCO   Distribution in North America

26 Keewaydin Drive / Salem, NH / 03110 / USA
800 592 5726 PHONE / sales@alpco.com E-MAIL / www.alpco.com 

CalA = Calibrator A; CalB = Calibrator B; CalC = Calibrator C; 
CalD = Calibrator D; NC = Negativní kontrola ; S1 = neznámý vzorek 1; 
S2 = neznámý vzorek 2

Bloodborne GPack 
(REF: BB/GPACK/100)

Protokol

HBV CalD

HCVD CalA 

a) A1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl Calibrator A 10^5 IU/μl
b) B1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl Calibrator B 10^4 IU/μl
c) C1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl Calibrator C 10^3 IU/μl
d) D1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl Calibrator D 10^2 IU/μl
e) E1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl Negativní kontrola
f)  F1: 30 μl HCVD Master Mix + 20 μl extrahované DNA/RNA

UPOZORNĚNÍ! Objem reakce musí být nastaven na 40 µl.

HBV NC

HBV S1

HBV S2
      ...

HCVD CalB

HCVD CalC

HCVD CalD

HCVD NC

HCVD S1

HCVD S2

HIVD Master Mix (modré víčko)
Calibrator A HIVD 10^5 IU/µl (černé víčko)
Calibrator B HIVD 10^4 IU/µl (hnědé víčko)
Calibrator C HIVD 10^3 IU/µl (bílé víčko)
Calibrator D HIVD 10^2 IU/µl (průhledné
víčko)
Negativní kontrola (NFW* - není součástí
balení)

GeneProof HIV type 1 (HIV-1) Diagnostic
PCR Kit

a) A1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl Calibrator A 10^5 IU/μl
b) B1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl Calibrator B 10^4 IU/μl
c) C1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl Calibrator C 10^3 IU/μl
d) D1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl Calibrator D 10^2 IU/μl
e) E1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl Negativní kontrola
f)  F1: 20 μl HIVD Master Mix + 30 μl extrahované DNA/RNA

HIVD CalA

HIVD CalB

HIVD CalC

HIVD CalD

HIVD NC

HIVD S1

HIVD S2
      ...       ...

*NFW= Nuclease-free water / voda bez nukleáz 

UPOZORNĚNÍ! Objem reakce musí být nastaven na 40 µl.

Schéma PCR destičky



6. PCR destičku krátce cetrifugujte. 

7. Nastavte Universal PCR Profil na PCR cycleru podle návodu GeneProof HIV type 1 (HIV-1) Diagnostic PCR Kit.

1. Hepatitis GPack: detekce 2 patogenů
Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV)

2. Bloodborne GPack: detekce 3 patogenů
 Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV),

HIV type 1 (HIV-1)

Bloodborne GPack
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Sloupec 1 - Hepatitis B Virus (HBV)                      Sloupec 2 - Hepatitis C Virus (HCV)                Sloupec  3 - HIV type 1 (HIV-1)

Bloodborne GPack Workflow

Vybírejte z celého portfolia Bloodborne GPacků
Pro výsledky, na kterých záleží.

 

HBV HCV
HBV (FAM)
UNIC (HEX)

HCV (FAM)
UNIC (HEX)
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*Přidejte odpovídající množství pozitivních a negativních kontrol podle IFU.

HIV-1 HIV-1 (FAM)
UNIC (HEX)

Hepatitis C Virus (HCV)

Hepatitis B Virus (HBV)

Extrahujte
 DNA/RNA

Extrahovaná
DNA/RNA

*Smíchejte 
extrahovanou 

DNA/RNA s 
HBV Master Mixem

*Smíchejte 
extrahovanou

DNA/RNA s
HCVD Master Mixem

*Smíchejte
extrahovanou

DNA/RNA s
HIVD Master Mixem

Přidejte UNIC to
the sample

UNI PCR
profil

HIV type 1 (HIV-1)


