
G
es

el
lsc

ha

ft 
zur Förderung der Q

ualitätssicherung in medizinischen Laborat
or

ie
n 

e.
V.

INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

CERTIFICATE
Survey of 31 March 2023

�ou have fu����e� �he re�u�re�e��� of �he ���er�a� �ua���y ���e���e�� ���h �he fo��o���� a�a�y���

Virus Genome Detection - Hepatitis C Virus Program 1 (362):

Va�����y 12 �o��h�:

HCV (RNA) - quantitative (R: B3)

HCV (RNA) - qualitative (R: B3)

(R) a�a�y��� �� �ubjec� �o �he R���BÄK

Participant:
29506
GeneProof a.s.
GeneProof a.s.
Videnska 101/119
61900 Brno

Dü��e��orf, 04 May 2023

Prof. Dr. �e�. M�chae� Spa��a��

(Hea� of Refere�ce I�����u��o�)

Prof. Dr. rer. �a�. He��z Ze�chhar��

(��v��er)

29506 1 / 3



G
es

el
lsc

ha

ft 
zur Förderung der Q

ualitätssicherung in medizinischen Laborat
or

ie
n 

e.
V.

INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

CERTIFICATE OF PARTICIPATION
Survey of 31 March 2023

�ou have par��c�pa�e� �� �he ���er�a� �ua���y ���e���e�� ���h �he fo��o���� a�a�y���

Virus Genome Detection - Hepatitis C Virus Program 1 (362):

HCV (RNA) - quantitative (R: B3)

HCV (RNA) - qualitative (R: B3)

(R) a�a�y��� �� �ubjec� �o �he R���BÄK

Participant:
29506
GeneProof a.s.
GeneProof a.s.
Videnska 101/119
61900 Brno

Dü��e��orf, 04 May 2023

Prof. Dr. �e�. M�chae� Spa��a��

(Hea� of Refere�ce I�����u��o�)

Prof. Dr. rer. �a�. He��z Ze�chhar��

(��v��er)

29506 2 / 3



Listing and evaluation of the results

29506: GeneProof a.s.
GeneProof a.s.

Survey of 31 March 2023

Adviser: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin

362 Virus Genome Detection - Hepatitis C Virus Program 1

HCV (RNA) - quantitative

Method ManufacturerName of test

+

HCV Diagnostic PCR Kit PCR / NAT (395) GENEPROOF (GP)

Unit

IU/ml

Sample Your value Lower limit Upper limit Meets
criteria

Target valueResult (quant) TV-
Type

362-230314-01 3182 370 5864 +1473SV
362-230314-02 6633 768 12170 +3057SV
362-230314-03 522 83.4 1322 +332SV
362-230314-04 0.000 0.000 0.000 +0.000SV

Method ManufacturerName of test

HCV Diagnostic PCR Kit PCR / NAT (395) GENEPROOF (GP)

Unit

IU/ml

Sample Your value Lower limit Upper limit Meets
criteria

Target valueResult (quant) TV-
Type

362-230314-01 3126 370 5864 +1473SV
362-230314-02 4326 768 12170 +3057SV
362-230314-03 593 83.4 1322 +332SV
362-230314-04 0.000 0.000 0.000 +0.000SV

HCV (RNA) - qualitative

Method ManufacturerName of test

+

HCV Diagnostic PCR Kit PCR / NAT (395) GENEPROOF (GP)

Unit

Sample Your speci�cation(s) Correct speci�cation(s) TV-
Type

Meets
criteria

Result (qual)

362-230314-01 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-02 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-03 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-04 below detection

limit/negative (1)

below detection

limit/negative (1)

SV +

Method ManufacturerName of test

HCV Diagnostic PCR Kit PCR / NAT (395) GENEPROOF (GP)

Unit

Sample Your speci�cation(s) Correct speci�cation(s) TV-
Type

Meets
criteria

Result (qual)

362-230314-01 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-02 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-03 positive (3) positive (3) SV +
362-230314-04 below detection

limit/negative (1)

below detection

limit/negative (1)

SV +
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